
EKS. FORDELING
436C101

EKS. FORDELING
PDB FOR PCI LAB1

FORDELING
FOR PCI LAB2

EKS. FORDELING
GRUPPE 2-ROM

FORDELINGERFOR
LAB 2 OG LAB2

EKS. FORDELING
GR4-M12

EKS. FORDELING
GR4-M6

31.9 m²

FELLES SJALTEROM
CH1211

54.1 m²

KARD.LAB2
CH1212

37.4 m²

KARD.LAB1
CH1213A

14.8 m²

MASKINROM
CH1951

5.8 m²

ARB.PL
CH1213B

29.1 m²

PCI VAKTROM
CH1214

2.8 m²

LAGER
CH1215B

3.3 m²

LAGER
CH1215A

12.6 m²

TEKN. LAB 2
CH1953

31.9 m²

KORRIDOR
CH1822B

10.1 m²

TEKN. LAB 3
CH1952

16.6 m²

KORRIDOR
CH1822A

KORRIDOR
CH1821

8.2 m²

DISPONIBELT
CH1208B

65.2 m²

KARD.LAB3
CH1210

43.1 m²

GRANSKNING
CH1209

15.0 m²FORBEREDELSE OBS.

CH1206

12.2 m²FORBEREDELSE KONT.

CH1205

54.4 m²

KORRIDOR
CH1822C

74.8 m²

KORRIDOR
CH1824

I modellen er takriggen til c-buen
flyttet 1100mm mot sjalterom og 500mm mot korridor.

21.3 m²

OBS.ROM 2
CH1208A

44.3 m²

OBS.ROM 1
CH1207

60.0 m²

KORRIDOR
CH1823

30 blyfrakker
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Defibrilator

Med mobil blyvegg

Vindu blendes, løsning må utarbeides

Anestesiarm ikke
plassert

Slaveskjerm

Kirurgisk
håndvask

Varmeskap
Ultralydmaskin

Med mobil blyvegg
Med mobil blyvegg

Defibrilator
Anestesiheng

Ventilasjonskanal
ned til gulv

Slaveskjerm
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Gardinskinne i tak

Gardinskinne i tak

Gardinskinne i tak

2 TV på arm

Plass til ekstra stor seng

Ventilasjonskanal
ned til gulv

Lite kjøleskap

Eksisterende
vask

Eksisterende
skap

Eksisterende
skap på hjul

Ny vask

Kaffemaskin
Vanndispenser

Kjøleskap under bord
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Strømskinne

Strømskinne

NY FORDELING
FOR NORMALFORSYNING

NY FORDELING
FOR NØDSTRØM TIL GRUPPE 1 ROM

NY FORDELING
FOR NORMALFORSYNING

NY FORDELING
FOR NØDSTRØM TIL GRUPPE 1 ROM

NY FORDELING
FOR NØDSTRØM
TIL GRUPPE 2
ROM

NY FORDELING
FOR NØDSTRØM
TIL GRUPPE 2
ROM

NY FORDELING
FOR NØDSTRØM
TIL GRUPPE 2
ROM

Pla
ss

til
utv

ide
lse

Pla
ss

til
utv

ide
lse

FORDELING
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Entreprise Nødstrøm

Entreprise PCI

Entreprise Byggeteknisk
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KONKURRANSEGRUNNLAG
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RIE
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